
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 



ASESORAM I ENTO  PROFES I ONAL  

Los brazos de extracción están especialmente indicados para trabajar en ambientes con humos,        

vapores,  gases y polvos no explosivos. Una revisión adecuada y eficaz es clave para reducir el riesgo 

de contaminantes peligrosos en el aire. 

BRAZOS EXTRACTORES 

 

 

Comprobación del caudal de extracción (m3/hr) 

Comprobación de la velocidad del aire (m/seg) 

Comprobación de roturas móviles / flexibilidad 

Comprobación del interruptor 

Comprobación válvula abrir y cerrar 

Comprobación de piezas dañadas 

MANTENIMIENTO 

Disponer un programa de mantenimiento preventivo con el fin de prolongar su vida útil y mantener 
la seguridad del operador es un requisito indispensable.  

Los equipos de laboratorio debe estar sometidos a inspecciones periódicas, registrando y anotando 
todas las revisiones realizadas. 

¿CUANDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REVISÓ SU LABORATORIO?  

Seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a protocolos de control de equipos de       
seguridad colectiva nos aseguran el correcto funcionamiento de todos los elementos que lo    
componen. 

Las inspecciones periódicas son fundamentales para llevar un seguimiento exhaustivo de los    
puntos de control que permitan llevar un histórico de acciones preventivas y correctivas.  



ASESORAM I ENTO  PROFES I ONAL  

Evaluación general del cuerpo externo del armario 

Control de los símbolos de peligro externos 

Control de las cerraduras 

Control de las bandas de termosellantes 

Control de los mecanismo de bloqueo 

Control de las válvulas de toma y expulsión de aire 

Control del tubo de ventilación 

Control de la velocidad de cierre de la/s puerta/s 

Velocidad y uniformidad de flujo de aire 

Control de funcionamiento del indicador de caudal y de su 
alarma 

Nivel de iluminación 

Nivel de ruido 

Revisión del estado de instalaciones de fluidos asociadas a la    
vitrina 

Comprobación de la aspiración y del estado de saturación de   
filtros (si dispone) 

Inspección de los mecanismos de funcionamiento de la        
guillotina 

VITRINAS DE GASES 

 

 

ARMARIOS DE SEGURIDAD 

 

 

Revisar periódicamente sus vitrinas es clave para que su funcionamiento sea eficaz y ofrezca el nivel 

de protección deseado. 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al protocolo de control de los equipos 

de seguridad colectiva y asegurar así que todos los elementos de seguridad que lo componen cumplen 

con su función. 



FITOPALOGIA CIENCIAS DE 

LA VIDA 

INSTRUMENTACION 

AGRICOLA 

FUNGIBLE INSTRUMENTACION 

DE LABORATORIO 

REACTIVOS MOBILIARIO 


